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ล ำดบัที่ รำยกำร /วนั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ตรวจสอบสภำพทั่วไป

1 หนา้ปัดและจอแสดงผล
2 สวิทซ์ เปิด - ปิดเคร่ือง
3 สวิทซ์เลือก Mode การใชง้าน

4 ปลัก๊ไฟ AC / สายไฟ AC /Adaptor
5 Electrode / Cable

เปิดเคร่ืองทดสอบประสิทธิภำพ
1 ทดสอบแบตเตอร่ี (ถอดปลัก๊ไฟ ) 30 นาที
2 หนา้จอแสดงผล
3 การท างานของปุ่ มปรับต่างๆ

4 การท างานของเคร่ืองพิมพ์

กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ ควำมพร้อม
1 กระดาษบนัทึกผล

2 ชาร์จแบตเตอร่ีเตรียมพร้อม (จ านวน 8 ชัว่โมง หรือตามมาตรฐานเคร่ือง)

กำรท ำควำมสะอำดเคร่ือง
(ผู้ท ำควำมสะอำดลงช่ือ)

หมายเหตุ : ใหท้  าเคร่ืองหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เม่ือเคร่ืองช ารุดแจง้หวัหนา้หน่วยงาน
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 ใบรำยงำนกำรตรวจเช็ค    เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจ (Electrocardiography : EKG) 

ผู้ตรวจสอบลงช่ือ


